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Filtr meltblown = OFIL
— popis vzorku viz str. 2

Vzorky:
Datum pfijeti vzorku: 1.4, 2020
Vypracoval: MUDr. Beata Frydrychova
Zlin, 7. 4. 2020

Misto a datum vydani:

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci akreditované laboratore

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkil néami zkouSenych.
e-mail:itc@itczlin.cz
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Popis a identifikace vzorkii:

Tahulka I: Popis a identifikace vzork(

Evidenéni éislo . : ” Popis
ITC Oznaceni vzorku zakaznikem predlozeného vzorku
472113135/01 Filtr meltblown = OFIL (netkana textilie — 100% PP) bila textilie

Zplsob odbéru vzorki:
Zkougeny vzorek byl odebran a do laboratofe dodan zakaznikem. Laboratof neni odpovédna za zplsob odbé&ru

vzorku.

Zadani:
Stanoveni prvkl metodou XRF, vybranych PAU, obsahu extrahovatelnych prvk( v kyselém potu, nonylfenolu,
OPEO, NPEOQ, PFOA a PFOS.

Pouzité metody zkousSeni:

1. Semikvantitativni a kvantitativni stanoveni prvkil XRF spektrometrii dle zkusebniho pfedpisu ITC A-98-09

2. Stanoveni vybranych PAU metodou GC-MS dle AfPS GS 2014:01 PAK, Annex: Testing instructions

3. Stanoveni prvk{ extrahovanych roztokem umélého kyselého potu metodami ICP-MS dle CSN EN 16711-2

4. Identifikace a kvantifikace nonylfenolu, CAS ¢&. 84852-15-3 ve hmot& metodou HPLC-MS/MS — mimo roz-
sah akreditace

5. Stanoveni OPEO = octylphenolethoxylates, CAS & 9002-93-1, NPEO = nonylphenolethoxylates, CAS ¢.
9016-45-9, PFOA = Pentadecafluorooctanoic acid, CAS ¢. 335-67-1, PFOS = Heptadecafluorooctanesul-
fonic acid, CAS &. 1763-23-1 ve hmoté metodou LC-MS dle zku&ebniho pfedpisu ITC A-12-104

Podminky zkouSek:
ad 2. dle AfPS GS 2014:01 PAK, Annex: Testing instructions

ad 3. dle CSN EN 16711-2

ad 4.,5.vzorky byly extrahovany v metanolu pfi refluxu po dobu 6 hodin a ochsah OPEO, NPEO, PFOA a PFOS
byl kvantifikovan metodou externi kalibrace

Laboratof nenese odpovédnost za informace dodané zékaznikem, které mohou mit viiv na platnost vysledkd
zkousky. Dalsi informace, které jsou vyZadovany normou/normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na
vyZadani v laboratofi.

Misto provedeni zkousek:
Pracovisté ¢. 1 - tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin.

Vysledky zkousek:
Vysledky jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkt nami zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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Vzorek ¢. 472113135/01 Filtr meltblown = OFIL (netkana textilie — 100% PP)

Tabulka Il: Vysledky stanoveni prvki( XRF spektrometrii

Mé&Fena veli¢ina Jednotka | Vysledek méFeni" | Nejistota
Sb - antimon mg/kg <10 = |
As - arsen mg/kg <10 -

Cr - chrom ma/kg <10 -

Cd - kadmium mg/kg <10 -

Pb - olovo mag/kg <10 -

Hg - rtut’ mag/kg <10 -

Se - selen mg/kg <10 -

Ba - barium mg/kg <30 -

Br - brom mg/kg <10 -

Sn -cin mg/kg <10 -

Poznamky k tabulce Il:
1 symbolem ,<" je oznacovan detekeni limit metody

Tabulka llI: Vysledky stanoveni prvki extrahovanych roztokem umélého kyselého potu

Parametr Jednotka | Vysledek méfeni” | Nejistota Limit 2

Stanoveni prvkil extrahovanych roztokem umélého kyselého potu

Arsen . mg/kg il <0,10 - - max. 0,20
Olovo mg/kg <020 - max. 0,20
Kadmium | mgkg | <010 | - | max010 |
Rtut _ mg/kg - <0,02 - | max.0,02
Celkovy

~ vyluhovatelny chrom mo/kg <_0‘__10 ) e 1.0
Chrém $estimocny mg/kg <0,1093 5 ned;a;ﬁ;ova-

| Kobalt | mekg | <oto | - | max 10 |

Meéd 7 - | mg/kg <0,10 - | max.250
Nikl ma/kg < 0,20 - max. 1,0

Poznamky k tabulce IlI:

1 symbolem ,<* je oznaden detekéni limit metody

2) limitni hodnota dle metodického doporugeni SZU &. 1/2000 k posuzovani vyrobkd, které pfichazejl do pfimého styku
s lidskym organismem prostiednictvim kiiZe, pfipadné sliznic, Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica &.
3/2000, Tabulka &. 1 Zakladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobii a Tabulka €. 3 Zakfadni kritéria pro hodnoceni
vyrobkd z plast

3 obsah chromu Sestimocného odvozen z obsahu chromu celkového

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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Tabulka IV: Vysledky stanoveni vybranych PAU

Méfena veli¢ina Jednotka Vysledek méfeni ' Nejistota Limit 2

e Stanoveni vybranych PAU - - B

Benzo(a)pyren (BaP), '

CAS ¢&. 50-32-8 mg/kg <020 . <10

Benzo(e)pyren (BeP),

CAS ¢&. 192-97-2 mg/kg <020 . <10

Benzo(a)antracen (BaA),

CAS & 56-55-3 mgfkg <0,20 - <10

Chryzen (CHR),

CAS ¢&. 218-01-9 ngikg <020 - <1,0

Benzo(b+j)fluoranten (BpFA+

BjFA), CAS €. 205-99-2 + CAS mg/kg <0,40 - <1,0

C. 205-82-3

Benzo(k)fluoranten (BkFA),

CAS & 207-08-9 mghg <0,20 - <10

Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA),

CAS ¢&. 53-70-3 mg/kg 0,20 - <10

Poznamky k tabulce 1V:

) symbolem ,<" je oznagen detekéni limit metody

2) limitni hodnoty dle Nafizeni Komise (EU) ¢. 1272/2013 kterym se méni pfiloha XVII nafizeni Evropského parlamen-
tu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde o poly-
cyklické aromatické uhlovodiky

Tabulka V: Vysledky stanoveni obsahu nonylfenolu, CAS ¢. 84852-15-3 ve hmoté

Parametr Jednotka " | Vysledek méfeni ? | Nejistota Limit ¥

nonylfenol,

CAS &. 84852-15-3 mg/kg <1 - 1000

Poznamky k tabulce V:
vyjadfeno v mg latky na kg vzorku

2) symbolem ,<" je oznagen detekéni limit metody

3 limitni hodnota dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolo-
vani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) ¢&. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami zkou$enych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmf protokol reprodukovat jinak nez cely!
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Tabulka VI: Vysledky stanoveni obsahu OPEO, NPEO, PFOA a PFOS ve hmoté

Parametr Jednotka ! | Vysledek méfeni 2| Nejistota Limit
OPEO = octylphenolethoxylates,
CAS & 9002-93-1 mg/kg <02 - -
gig?&.:gg?gﬂgjge nolethoxylates, mg/kg <02 - max. 100 ¥
z;dOAC; g%ntggg_%e;ﬂ_l:orooctanmc ma/kg <0,01 ) max. 0,025 4
PFOS = Heptadecafluorooctane- 4
sulfonic acid, CAS ¢, 1763-23-1 mg/kg =01 - e 1

Poznamky k tabulce VI:

1) yyjadfeno v mg latky na kg vzorku

2 symbolem ,<" je oznagen detekéni limit metody

3 |imitni hodnota dle Nafizeni Komise (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016, kterym se méni pfiloha XVII nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemic-
kych latek, pokud jde o nonylfenol ethoxylaty;
limitni hodnota platna od 3. 2. 2021

4 |imitni hodnota dle Nafizeni Komise (EU) 2017/1000 ze dne 13. &ervna 2017, kterym se méni pfiloha XVII nafi-
zeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani che-
mickych latek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), jeji soli a chemicke latky pfibuzné PFOA;
limitni hodnota platna od 4. 6. 2023

e

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratofe analytické chemie a mikrobiologie

Upozoméni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkil nami zkouSenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely!
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